PREFEITURA DE

‘PRIMAVERA

GOVERNC 30 POVO

SECRETARIA DE
SAUDE

OFiCIO N° 213/2022-SMS

Primavera - Pa, 20 de julho de 2022.

Ao Exmo. Sr.° Aureo Bezerra Gomes
Prefeito Municipal de Primavera — Para.

Assunto: Aquisicao de equipamentos e material permanente para atengio
especializada em saidde, destinado a atender as necessidades do novo
Centro de Sautde do Municipio de Primavera/PA CNES: 2676966.

Ao cumprimenta-lo,

N Solicito abertura de processo licitatério para aquisicdo de equipamentos e
material permanente para atencéo especializada em salide, destinado a atender
as necessidades do novo Centro de Salide do Municipio de Primavera/PA CNES:
2676966, conforme Termo de Referéncia em anexo.

Na certeza de vossa apreciagdo e direcionamento, aguardamos com
atencdo sua autorizagao.

Gabinete do Prefeito
Recebido

Atenciosamente. 201 ot 22
ANTONIO CARD,
AUREO Assinado de forma
o geCfet I’O Mu mCI';)a{;%e g/ggde BEZERRA digiltal por AUREO
ecretonviuni, BEZERRA
‘ “ / pal n® 00 21 GOMES:024604 GowmEs:024604492
~ 49267 67
Avenida General de Moura Carvalho, @www.primavera.pa.gov
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SECRETARIA DE

SAUDE

1-DO OBJETO:

PREFEITURA

~ pRlMAVﬁRA

GOVERNG DO POVO

TERMO DE REFERENCIA

Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atengao
especializada em salde, destinados a atender as necessidades do novo Centro

de Saude de Primavera/PA CNES: 2676966.

Especificacdo e quantidades estimadas estdo contempladas no quadro

abaixo:

PRODUTOS

ITEM

QTDE | UND

DESCRIGAO

1

3

UND

BEBEDOURO, com compressor e coluna simples

N

UND

ASPIRADOR DE SECRECAO MOVEL, Voltagem: 127/220V Capacidade do
Frasco de Aspiragdo: 1.300 ML, Possui valvula Anti Transbordamento. Motor:
1/33 HP Vazao (Fluxo Livre): 20L/minuto

UND

BRACADEIRA PARA INJECAQ, tipo pedestal, altura regulavel de aco inoxidavel

UND

BALANCA CORPORAL DIGITAL ATE 180KG

UND

BERCO AQUECIDO NEONATAL, Antialérgico Nas Dimensdes Do Bergo.
Alimentag&o: 110/127 Ou 220 Vac — 50 Ou 60 Hz, Sensor De Pele, Foco De Luz
Fria Para Procedimentos,Suporte De Soro, Relégio Apgar No Painel Do Bergo,
Bandeja Intermediaria Sob O Leito Medindo 45 X 68 Cm E Al¢a Para
Locomocgéo. Acessérios Inclusos: Movimento Horizontal Da Pantalha, Régua De
Reanimagao Com Ar Comprimido Conjunto Com 4 Gavetas, Conjunto Com 2
Bandejas Fixas Para Monitores

UND

BERCO PARA RECEM NASCIDO, material em acrilico e estrutura em aco
carbono.

~N|®

UND

BIOMBO TRIPLO

UND

BOMBA DE INFUSAO VENOSA, Tensao 110/220v, taxa de fluxo maxima: 1,800
mi/h, Precisdo da taxa de fluxo (desempenho essencial):

+ 3% Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI) 0,01~9999ml ,Com a
resolucéo de 0,01mi, Taxa de purga: 1ml/h800mi/h ajustavel £20%, Presséo
maxima de infusdo; >160kPa, Alarme de ocluséo (pressao) (desempenho
essencial), Maximo: 100kPa +30kPa Minimo: 40kPa +20kPa, Classe Il Tipo CF,
bomba de infus&o com fonte de energia interna para operagédo continua, IPX2.

UND

CADEIRA PARA ESCRITORIO, 4 pés, assento na cor preta em nylon com
espuma laminada. Dimensdes aproximadas: 85x43x40 cm.

10

UND

ELETROCARDIOGRAFO, com 12 canais, impressora térmica de alta resolucéo.

11

UND

ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM, bivolt e capacidade de 85L

12

UND

CADEIRA HIGIENICA PARA BANHO, com rodizio peso maximo suportado: 80
kg, Material da estrutura: Ago, Altura total: 88 cm, Largura total: 55 cm,
Profundidade total: 54 cm, Peso: 8 kg.

13

UND

CAMA BOX COLCHAO SOLTEIRO, Ortopédico Firme Espuma D33 51x88x188
cm

14

UND

GLICOSIMETRO, com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador

15

UND

INCUBADORA NEONATAL, Sistema de controle microprocessado, com alto
grau de preciséo; Auto teste dos alarmes; Painel de controle integrado, com
display de cristal liquido colorido de 7 polegadas touch screen; Modo de
operacéo: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para
temperatura da pele do paciente); Indicacéo digital das temperaturas do AR, do
RN e desejada, umidade relativa do ar, data e hora; Alarmes principais: ar
quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de
circulagéo, sobreaquecimento, falha no sistema, bateria descarregada,
polaridade da alimentac8o externa invertida, hipotermia, hipertermia e sensor
RN desconectado; Baixo nivel de ruido interno; Clpula em acrilico com parede
dupla, quatro passagens para tubos, manga iris e tampas frontal e lateral para
acesso ao paciente; Corpo em plastico de alta resisténcia, sem cantos vivos e
com acabamento liso; Portinholas ovais removiveis e autoclavaveis; Valvula
limitadora de oxigénio com microfiltro; Sistema de umidificagdo incorporado.

16

UND

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), em silicone com
vélvula de peep, valvula unidirecional e reservatério

17

UND

MONITOR MULTIPARAMETROS, com suporte, pré configurado, ECG,
RESP/SPO2/PNI/TEMP, tamanho de 10" a 12"

18

UND

CARRO DE CURATIVOS, em aco inoxidavel com balde e bacia.
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CENTRAL DE NEBULIZAGAO, tipo compressor, poténcia minima: 1/4 HP, de 3
19 1 UND a 4 saidas, suporte com rodizios.

CARRO DE ANESTESIA INALATORIA, Com Ventilagdo Mecanica Pedestal,
ventilacdo Micro Processada. Ajuste Digital para Presséo.

Ajuste Digital para Freqiiéncia Respiratéria. Ajuste Digital de Tempo Inspiratério.
Pressdo Maxima Obtida pela Ventilacdo. Pressdo Atual Pulmonar. Relagdo
Inspiragao Expirag&o. Possibilita Ciclar por Press&o, Volume e Tempo.
Vaporizador Ambar, ajustes para diferentes tipos de anestésicos. Voltagem:
20 1 UND Bivolt 110/220. Poténcia: 20 W

CARRO DE EMERGENCIA, Construido em chapa de ago em pintura epdxi,
estrutura reforcada, 4 rodizios de 3" giratérios, sendo 02 com freios, com 4
gavetas sendo a 1° com 20 divisorias e as outras trés, para uso geral. Mesa
21 1 UND superior em ago inox para preparacdo de medicamentos.

22 1 UND CARRO/CARRINHO ACO INOX COZINHA HOTEL 3 Prateleiras C/ Rodas
CARRO MACA HOSPITALAR,

- Estrutura em tubo de aco carbono redondo;

- Leito estofado, com espuma Revestido em courvim D28;

- Cabeceira regulavel através de cremalheira;

- Grades laterais de abaixar em tubo de ago inox;

- Suporte para soro com 02 ganchos (T);

- Acabamento em pintura ep6xi, com tratamento anti-ferruginoso;

- Para-choque de protegdo na cabeceira e pés;

- Rodizios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal *Opcional
Rodizios de 5".

23 2 UND Dimensdes aproximadas: C: 1,90 x L: 0,60 x A: 0,80m

CAMA HOSPITALAR, Fawler 2 Movimentos Manual + Colchdo Hospitalar D28 —
3333, Estrutura em aco carbono 1,20 mm, perfilado em ‘U’ 50x25x2,65 mm,
Estrado de chapa de ago 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de
cantoneira 1”x1/8” (medidas aproximadas), Pintura eletrostatica em epéxi-p6 na
cor branca, Rodizios de 3” com freios de agéo dupla na diagonal, Cabeceira com
estrutura em tubo de aco carbono 1020 1 %"x1,20 mm (medidas aproximadas),
removivel através de encaixe facil

Grade com estrutura em tubo de ago carbono 1020 5/8"X1,20 mm de facil

24 15 UND manuseio.

DEA — DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, com autonomia da bateria
25 1 UND de 50 a 250 choques, auxilio RCP e 1 par de eletrodo
26 1 UND GELADEIRA/ REFRIGERADOR, com capacidade de 260 a 299 Litros

IMPRESSORA LASER (COMUM), Especificagdo minima: que esteja em linha de
producéo pelo fabricante; impressora laser com padrdo de cor monocromatico;
resolucéo minima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 paginas por minuto
PPM,; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de entrada de
200 paginas; ciclo mensal de 50.000 paginas; interface USB; permitir

. compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n;

' suportar frente e verso automatico; o produtc devera ser novo, sem uso, reforma
27 3 UND ou recondicionamento garantia de 12 meses.

COMPUTADOR (DESKTOP BASICO), Especificagdo minima: que esteja em
linha de producéo pelo fabricante. Computador desktop com processador no
minimo que, possua no minimo 4 Nucleos, 8 thereads e frequéncia de 3.0 GHz;
possuir 1 disco rigido de 500GB ou SSD 240 GB, meméria RAM de 8 GB, em 2
modulos idénticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior,
operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura
ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrbes estabelecidos e
divuigados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrfes
existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.
Possuir sistema de deteccio de intrusdo de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de
memoria. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar
monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video, sendo pelo menos 1
digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacéo de
disco o6tico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse
USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas . g

(widescreen 16:9). interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrdo |IEEE 802.11
b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que
suporte toda a configuracéo exigida no item. Gabinete e periféricos deveréo
funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacdes neutras das cores branca,
28 5 UND preta ou cinza, e manter 0 mesmo padrio de cor. Todos os componentes do
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produto deverdo ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia
de 12 meses.

29 2 UND CUBA RIM, em aco inox, 26x12 autoclavel

30 13 UND AR CONDICIONADQ, tipo Split de 18.000 BTUs / frio

31 5 UND AR CONDICIONADO, tipo Split de 12.000 BTUs / frio

32 5 UND AR CONDICIONADO, tipo Split de 18.000 BTUs / frio

33 3 UND AR CONDICIONADO, tipo Split de 24.000 BTUs / frio

34 10 UND ESTANTE, acofferro pintado, capacidade de 101 a 200kg, reforcada.

35 3 UND AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, digital capacidade de até 25 litros
CADEIRA DE RODAS ADULTO, aco ou ferro pintado, apoio para bragos

36 2 UND escamotedvel, apoio para os pés removiveis, com elevacdo das pernas.
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, capacidade de 130kg a 159 kg, apoio

37 2 UND para bracos escamoteavel apoio para pés removiveis.

38 2 UND VENTILADOR DE TETO/PAREDE, 3 ou 4 pas

HOMOGENEIZADOR, Caracteristicas minimas: Homogenizador de sangue para
hematologia para uso em tubos de ensaio tipo Vacutainer. Com controle de
velocidade e gabinete fabricado em chapa de ago pintura em Epoxi.
Capacidade: 20 Tubos. Alimentac&o elétrica a ser definida pela entidade

39 1 UND solicitante.

LONGARINA PLASTICA 5 LUGARES, Encosto e assento: confeccionado em
polipropileno (pp), no sistema de injecdo termoplastica. Fixa-se na estrutura

o~ através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampéo,
também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto.

40 10 UND Estrutura: Confeccionado em tubo de aco carbono
41 1 UND AGITADOR DE KLINE, controle de tempo, digital com velocidade variavel.
42 5 UND ESCADA COM 2 DEGRAUS, em aco inox
43 3 UND MONITOR DOPPLER FETAL SONAR
44 4 UND NEGATOSCOPIO, tipo 2 corpos
45 5 UND MESA DE EXAMES, em madeira-mdf com armario

MESA PARA ESCRITORIO, tipo secretaria com no minimo 2 gavetas, na cor
azul, medidas aproximadas 1,20x0,75x0,60 cm, Acabamento em perfil pvc duas
46 20 UND abas,

MESA AUXILIAR PARA REFEICAO HOSPITALAR, Coluna em tubo de aco
carbono:- Montada sobre tripé em tubo de aco carbono;- Com rodizios de @2”
em material termoplastico;- Haste em tubo de ago inox;- Altura regulavel através
de um manipulo;- Tampo em MDF na cor Branca;- Acabamento: pintado com
47 15 UND Esmalte Sintético;- Dimensdes: 075m Altura Minima / 1,20m Altura Maxima.

48 2 UND ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, tipo analégico, bragadeira em nylon.
ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL, fluxo de aspiracéo de 15 a
30 LPM, com valvula de seguranca, frasco termoplastico ou vidro, bateria

49 1 UND recarregavel, bivolt.
50 6 UND ESTETOSCOPIO ADULTO, em aco inox do tipo duplo.
— MESA CIRURGICA MECANICA, Base em formato de T construida em chapa de

aco, com revestimento em ABS ou material superior, com movimentagéo da
base realizada através de rodizios. A fixag8o do equipamento devera ser através
de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir
maior fixacédo ao piso. Coluna com guias com revestimento em ac¢o inoxidavel.
Chassi do tampo com revestimento em ac¢o inoxidavel, dividido em no minimo 04
secgbes: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas. Réguas em ago
inox para colocacéo de acessorios. Tampo radio transparente para uso do
intensificador de imagem, RX em toda sua extensao, dividido em 04 se¢des:
cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de
trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverao
ser acionados por manivelas removiveis localizadas nas laterais ou cabeceira da
mesa ou pneumaticamente. Capacidade de peso de no minimo 200 Kg.
Acessorios: Deverdo acompanhar a mesa no minimo os seguintes acessorios:
01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para

51 1 UND apoio de ombros; 01 Par de Suportes de bracos.
MESA AUXILIAR, dimenséo de 40X40X80CM a 40X60X80CM em aco
52 3 UND inoxidavel
53 10 UND NOBREAK 800VA, bivolt 110/220v
54 3 UND NOBREAK 1200VA, bivoit 110/220v
NOBREAK DE 2KVA, UPS Senoidal 2200va, Forma de onda Senoidal Pura,
55 1 UND com 4 baterias seladas internas de 12V/7Ah
PALLET DE PLASTICO, na cor Preta dimensdes aproximadas
56 10 UND 1000x1200x170mm
57 20 UND POLTRONA HOSPITALAR, 4 Posicbes
. 9 Avenida General de Moura Carvatho, &Qwww.primavera.pa.gov
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Construido em tubos pintados de 17;

Base em tubos pintados de 1°1/4;

Assento, encosto, bracos e descanso para os pés estofados em espuma,
revestidos em courvin;

Encosto, bracos e descansa pés reclinaveis por meio de alavanca lateral;

Pés com ponteiras plasticas;

Dimensdes: Deitada: 1,75 x 0,77 x 0,55 (CxLxA)

Sentada: 1,25 X 1,03 X 0,77 m (CxL.xA)

Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostatica a pdb.

Cores : Azul , Suporta até 180 Kg

58 4 UND ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, tipo analégico, bracadeira em nylon

59 2 UND FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, iluminacdo em led e haste flexivel
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS PROFISSIONAL, Baixa presséo, Queimadores:
4, 2 Duplos com didmetro de 135mm, 2 Simples com didmetro de 100mm,
Grelhas 30x30 contendo 4 dedos em ago carbono

Mesa Monobloco Estampado (Sem Soldas aparentes), Estrutura Refor¢ada
devido a mesa monobloco, Tubo coletor de gas cromado, Registros tipo
Torneira, Bandeja Coletora de Residuos Individuais, Fog&o confeccionado em
60 1 UND chapa de aco carbono, Revestimento em pintura epoxi cinza grafite
FREEZER HORIZONTAL, uma porta, capacidade minima de 309 litros,

61 1 UND voltagem: 110V

62 12 UND LIXEIRA INOX, capacidade de 12 litros, com pedal

63 2 UND ARMARIO VITRINE, em aco/ferro pintado, com duas portas, laterais de vidro
ARMARIO EM ACO, com duas portas e prateleiras e chave, dimensbes

64 5 UND aproximadas: 150cm x 32cm x 75cm

ARQUIVO EM ACO, 4 gavetas, com chave dimensdes aproximadas: 135¢cm x
65 4 UND 46cm x 46cm

66 2 UND ESTETOSCOPIO INFANTIL, em aco inox do tipo duplo.

67 1 UND SECADORA DE ROLPAS, Bivolt 110/220v

SELADORA GRAU CIRURGICO, com alavanca 30cm, controle eletrdnico de
temperatura que pode chegar até 300°C, controle eletrdnico do tempo de
selagem com bip sonoro, alavanca de selagem, suporte e cortador de bobinas
68 1 UND com faca de duplo corte

SUPORTE PARA SORO, com rodizios, Base em tubo de inox 304,30x20mm,
com 04 pés (acabamento do tubo com tampos de material plastico). Coluna do
tubo em aco, ajuste de altura através de abragadeira com rosca, 04 ganchos de
inox, modelo com 04 rodizios de plasticos (5cm), dimensdes aproximadas:

69 10 UND Fechado 1,10cm, aberto 2,10cm, base 40x40cm.

70 5 UND BANDEJA PEQUENA 30 x 20 x 1,5 cm retangular ago inoxidavel

COLAR CERVICAL RESGATE P, utilizado na imobilizagdo de pacientes que
sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de alta
densidade, revestido em eva. Caracteristicas do produto: velcro; suporte
mentoniano; abertura frontal para analise do pulso carotideo e abertura para
AN 71 5 UND palpacio e ventilacdo da nuca.

COLAR CERVICAL RESGATE M, utilizado na imobilizacdo de pacientes que
sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de alta
densidade, revestido em eva. Caracteristicas do produto: velcro; suporte
mentoniano; abertura frontal para analise do pulso carotideo e abertura para
72 5 UND palpacéo e ventilagdo da nuca.

COLAR CERVICAL RESGATE G, utilizado na imobilizagio de pacientes que
sofreram algum tipo de trauma. Colar de resgate em polietileno de aita
densidade, revestido em eva. Caracteristicas do produto: velcro; suporte
mentoniano; abertura frontal para analise do pulso carotideo e abertura para

73 5 UND palpacio e ventilacdo da nuca.

74 6 UND CUBA RIM DE MAYO 32 cm aco inoxidavel

75 5 UND ESTOJO COM TAMPA PERFURADA 20x10x05 cm

76 2 UND INALADOR DE AEROSOL, 5prox.5l com 01 saida, bivolt: 110/220v
77 1 UND LORINGOSCOPIA, c/5 laminas 1 reta e 04 curvas

OXIMETRO DE PULSO, mede a saturacdo de oxigénio no sangue e o batimento
78 10 UND cardiaco de modo simples, através do dedo.

OTOSCOPIO, é um equipamento portatil empregado para fazer um exame
detalhado das partes internas do ouvido, utilizando espéculos de diferentes
tamanhos que se ajustam ao formato anatémico de cada paciente. O otoscdpio
possui dial de luz com poténcia para controlar a iluminacao através de um feixe
de luz concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude suficiente

79 2 UND para fazer um diagnostico adequado. O equipamento possui também um bico na
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lateral do cabecote que € utilizado para otoscopia pneumatica. Incluso: lampada
de 2,5v espéculo reutilizavel 2,5mm espéculo reutilizavel 4,0mm espéculo
reutilizavel 5,0mm espéculo reutilizave! 7,0mm espéculo reutilizavel 9,0mm.

80 5 UND PINCE PEAN N° 14

81 5 UND PINCA ANATOMICA COM DENTE 14 CM

82 5 UND PINCA ANATOMICO SEM DENTE 14 CM

83 5 UND PINCA MOSQUITO 12 CM

84 5 UND PINCA TETACANULA 16CM

85 5 UND PINCA CLINICA PARA ALGODAO

86 5 UND PINCA KELLY RETA 16 CM

87 5 UND PINCA KELLY CURTA 16CM

88 5 UND PINCA ALLIS 15 CM

89 10 UND PORTA AGULHA DE MAYO 16 CM

90 5 UND PRANCHA LONGA EM POLIETILENO C/ KIT CONTO
91 5 UND TESOURA DE IRIS 13 CM

92 5 UND TESOURA DE MAYO 14 CM CURVA

93 5 UND TESOURA DE MAYO 15 CM CURVA

94 5 UND TESOURA DE MAYO 15 CM RETA

95 5 UND TESOURA CIRURGICA (PONTA ROMBA) E FINA 15CM

o~ SONAR, detector fetal portatil doppler fd-200? — md equipamento detector de
frequéncia cardiaca fetal de alta performance, que pode ser usado por
profissionais da satide em hospitais, clinicas, comunidades e até mesmo
domiciliar, por ser portatil e de facil manuseio.

- transdutor de alta sensibilidade;

- compacto, leve e facil operacéo;

- alto-falante de alta performance;

- entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador;

- design ergondmico e compartimento para transdutor;

- botao liga/desliga e controle de volume;

- sensibilidade a partir de 10-12 semanas.

garantia de 1 ano contra defeitos de fabricac&o.

especificagtes técnicas

caracteristicas:

- sensibilidade: a partir de 10-12 semanas;

- tamanho: 135mm x 95mm x 35mm;

AT - peso: 6prox.. 200g.

performance fhr:

- faixa de medicéo: 50-240 bpm;

- resolugéo: 1bpm;

- precisdo: 1 bpm;

- saida de energia: 20mw.

transdutor:

- frequéncia nominal: 2.0mhz;

- frequéncia de operacdo: 2.0mhz + 10%;

- p-: <1mpa;

- lob: <20 mw/cm?;

- ispta: <100 mw/cm?

96 7 UND - intensidade de saida de ultrassom: isata <10 mw
SMART TV, 40 polegadas, com no minimo duas portas USB e duas entradas
97 2 UND HDMI, conexéo wifi e ethernet, sistema operacional android, bivolt.

2- DA JUSTIFICATIVA DA COMPRA A
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|. Com objetivo de fortalecer a rede de satde municipal, contribuir para a
melhoria da qualidade da assisténcia no SUS e tornar o sistema de saude
municipal mais resolutivo nas situagdes de urgéncia/emergéncia e obstetricia, a
unidade vem sendo alvo de procura tanto da cidade como das comunidades
locais e circunvizinhas por ser uma unidade que funciona 24 horas por dia, por
isso a necessidade de aquisicdo destes equipamentos para um atendimento mais
qualificado, agil, com diagndstico preciso, seguro, bem como a maior satisfagéo
dos usuarios do sus, o ambiente hospitalar € o que mais tem rotatividade tendo a
necessidade de novos equipamentos. O quantitativo aqui solicitado vem em
busca de atender a demanda necessaria para compor o centro de saude do
municipio, uma vez que quanto melhor equiparado o centro de saude, melhor
sera o atendimento aos usuarios do SUS do municipio.

3- DAS CONDIGOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

I. Os materiais deverdo ser entregues conforme necessidade da Secretaria
Municipal de Saude no Almoxarifado, obedecendo criteriosamente as
especificacdes solicitadas para cada item ou que apresentem especificagdes
similares que atendam as necessidades desta Secretaria, estas informagdes
deverdo ser apresentadas em suas embalagens originais de fabrica, lacradas —
quando houverem - e marcas oferecida em proposta comercial e aceitas pela
comisséao de licitagao.

Il. Qualquer produto entregue fora das especificacdes, com embalagens
alteradas, danificados ou com defeitos de fabrica, marcas diferentes das
oferecidas ou que demonstrem qualquer irregularidade ou desconformidade com
o objeto desta licitagdo serdo imediatamente devolvidos tendo a empresa
vencedora que realizar a troca do(s) produto(s) no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, ainda sob a possivel aplicacdo de penalidades previstas neste
edital e em contrato.

fll. O quantitativo solicitado na ordem de compra para entrega devera ser
criteriosamente obedecido, sob pena de rescisdo contratual e aplicagcéo das
- penalidades previstas. A quantidade de materiais solicitadas dependera dos
servicos a serem realizados na secretaria e suas unidades, a falta de materiais
podera acarretar em problemas para a conclusdo dos servicos planejados ou
mesmo a nao realizacéo desses pela falta de determinados materiais, implicando

e sangbes aos fornecedores, comprovada a culpabilidade por falta da entrega.

IV. Os produtos solicitados deverdo ser de boa qualidade, durabilidade,
obedecendo as especificacbes a eles relacionadas, deverdo ser de fabricagao
nacional, salvo os produtos ou materiais os quais ndo possuirem fabricantes
dentro do territério nacional.

V. O prazo maximo da entrega dos materiais ndo podera exceder 10 (dez)
dias uteis, contados a partir do recebimento da solicitagdo de compra, que sera
informada a empresa por E-mail e comunicada por telefone, sob pena de resciséo
contratual e aplicacdo de penalidades pelo descumprimento do prazo previsto.

VI. O local de entrega dos materiais solicitados serd na Secretaria Municipal N Y
de Salude — SMS, localizada na Avenida General Moura Carvalho s/n, Bairro
Centro, Primavera — Para.
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4- DO CONTROLE DA EXECUGAO E FISCALIZAGAO

I. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor
designado pelo Fundo Municipal de Saude de Primavera/PA, conforme os termos
do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados. O fiscal se responsabilizara entre outras atribuigdes:

a) Conferéncia e Avaliacdo dos bens ou materiais fornecidos ou servigos;

b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a
devida conferéncia, para verificar se esta em conformidade com as especificacdes
do Termo de Referéncia;

c) Pelas anotagbes em registro préprio, de todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas ou defeitos observados;

d) As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adocao das medidas convenientes.

[I. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administrac@o ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

5- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

I. A Contratada deve cumprir todas as obrigagbes constantes no contrato, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto:

a) Efetuar a execucgédo do objeto licitado em perfeitas condi¢cdes, conforme
especificacdes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagbes referentes a: marca
fabricante, modelo, na proposta, se for o caso.

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078, de 1990);

c) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referéncia, o objeto com avarias, servigo nao prestado ou defeitos;

d) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacao;

Q Avenida General de Moura Carvatho, @www.primavera.pa.gov
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e) Manter durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagédo exigidas
na licitacao;

f) Responsabilizarem-se por quaisquer 6nus, despesas, obrigagoes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como
alimentacao, transporte ou outro beneficio de qualquer natureza, decorrentes da
aquisicdo de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislacdo
vigente e de quaisquer outros em decorréncia da sua condi¢do de empregadora.

g) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou
penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia.

h) Se apoés o recebimento definitivo do produto ou prestacéo do servigo for
encontrado algum defeito, o fornecedor substituira o item no prazo de 01 (um) dia
atil, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro
meio habil, sem 6nus para o Fundo Municipal de Satude Primavera/PA;

i) Dispor de meios necessarios ao transporte, para a devida entrega de
mercadoria no local de destino.

5- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

|. Efetuar o empenho da despesa, no qual constara da dotagdo orgamentaria
especifica de forma a garantir o pagamento das obriga¢des assumidas;

1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos os materiais
recebidos provisoriamente com as especificagbes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitacédo e recebimento definitivo;

lIl. Receber provisoriamente o (s) objeto (s) mediante regular afericao de
quantitativos, disponibilizando local, data e horario observando as condi¢bes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

TN

IV. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas os materiais, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

V. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

VI. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

VIl. Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as
especificacdes contidas nesse termo de referéncia.

VIll. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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6- DO PAGAMENTO

I. O pagamento sera feito de acordo com os recursos disponiveis, néo
superiores a 30 (dias) ap6s o atesto da NF. As notas fiscais ser&o devidamente
atestadas pelo fiscal.

[I. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de
qualquer uma das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a
alteracdo de pregos ou compensacao financeira:

Ill. Conferéncia e aprovacdo do pré-faturamento mensal e atestagéo de
conformidade com os matérias;

IV. O pagamento referente a cada més fica condicionado a comprovagao de
regularidade fiscal perante a Administracdo. A contratada fica ciente de que
devera apresentar a Contratante, ao fim de todos os meses:

T a) Certidao de regularidade para com a fazenda Federal/Uni&o;
b) Certiddo negativa do INSS (CND);

c) Certidao de regularidade para com a fazenda Estadual;

d) Certiddo de regularidade para com a fazenda Municipal,

e) Certidao de regularidade para com o FGTS;

f) Certiddo negativa de débito trabalhista (CNDT);

Iil. Na Nota Fiscal deverdao constar a descricdo exata dos materias ora
entregues/ e ou servigo prestados, informacdes sobre o nimero da nota de
empenho bem como a descrigdo exata da Dotacdo Orcamentaria especifica, bem
como acompanhada da cépia do empenho.

— IV. E vedada a antecipagéo de pagamento.

V. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente as
notas de empenho inclusive nos casos de omissdo de informagdes sobre a
dotagdo orcamentaria e ou outras circunstadncias correlatas que impecam a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente, até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneando-as.

VI. A contagem do prazo para pagamento serd reiniciado e contado da
reapresentacdo e protocolizagdo junto a Secretaria Municipal de Orgamento e
finangas do documento fiscal com as devidas corre¢des, fato esse que nao
podera acarretar qualquer 6nus adicional a CONTRATANTE, nem devera haver
prejuizo dos materiais pela CONTRATADA;

VIl. A CONTRATANTE nao fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade
do valor e das quantidades estimados para a contratacdo, realizando o
pagamento de acordo com os entregues;
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VIll. O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA,
atraves de ordem bancéria, indicada na proposta, tendo assim como: agéncia n° ,
Conta Corrente n° , Banco: , em que devera ser efetuado o crédito. Nao se
permitira, portanto outra forma de pagamento que nio seja a de crédito em conta,
0 que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidéncia da Republica 6.170
de 25 de julho de 2007;

IX. Todos os custos com imposto, taxas, pedagios, fretes e demais despesas
que porventura ocorrem serao de responsabilidade da empresa contratada.

7- DA SUBCONTRATACAO
[. Sera admitida a subcontratacao parte do objeto licitatdrio.
8- DA ALTERAGCAO SUBJETIVA

I. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
= pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitagédo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo & execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

9- DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

I. O acordado sera devidamente empenhado conforme § 3°, do Art. 60 c/c do
art. 61, da Lei 4.320/64, bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal -
Lei Complementar 101/00 e pago pela contratante a contratada conforme a
previsao de dotagdo orgamentaria e disponibilidade de recurso de acordo com a
disponibilidade originaria de recurso em fungéo das seguintes demandas:

a) Exercicio Financeiro 2022: Unidade Orcamentaria 0801-FMS-Recursos
de Contrapartida Municipal. Atividade Financeira 10.301.0009.2.086 Operalizagao
e Manutengdo de Unidade de Saulde. Classificagdo Econdémica 4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente;

N

10- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

I. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei
n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em
decorréncia da contratagao;

b) ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

¢) fraudar na execucgao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; @
e) cometer fraude fiscal;

f) ndo mantiver a proposta.
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Il. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sanc¢des:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

b) multa moratéria observada os seguintes limites:

b.1) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor dos itens solicitados e nao entregues;

b.2) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigacdes contratuais ou norma da legislagcao
pertinente;

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e nao
entregues ou prestado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega
do objeto com vicios ou defeitos ocultos ou fora das especificagdes contratadas;

lll. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual dos subitens acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacéao
inadimplida;

IV. suspensédo de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo
Pudblica municipal, Estadual e Federal pelo prazo nao superior a dois anos;

V. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Plblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

VI. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.6686, de
1993, a Contratada que:

a) tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracéo
em virtude de atos ilicitos praticados.

d) A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

e) A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em
consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
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11- DOS CASOS DE RESCISAO

|. De acordo com o art. 79 da Lei n° 8.666/93, a rescisdo do Contrato podera
ser:

a) por ato unilateral e escrito da Administracdo nos casos enumerados
nos incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da citada Lei;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
respectivo, desde que haja conveniéncia para a Administragéo;

c) judicial, nos termos da legisiacao.
12- PARAGRAFO UNICO

. No caso da rescisdo unilateral, o CONTRATANTE n3o indenizara o
CONTRATADO, salvo pelos servicos executado e aceitos pelo CONTRATANTE.

13- DO CONTRATO E VIGENCIA

|. Para a contratacido em tela sera formalizado Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas clausulas todas as condigbes, obrigaces e
responsabilidades entre as partes

ll. O Contrato tera vigéncia a contar da data de sua assinatura;

[ll. Em relagdo a sua prorrogacgao, ficara a critério do 6rgéo solicitante mediante
o procedimento devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento a
necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei
8.666/93, com validade e eficacia apos a publicagéo de seu extrato.

IV. O momento de contratagdo sera um ato unilateral da administra¢éo publica,
e sera definida conforme seus critérios de oportunidade e conveniéncia, nao
cabendo ao licitante vencedor a exigéncia de imediata contratagdo dos itens
licitados.

14- DAS DISPOSIGOES GERAIS

I. O Fundo Municipal de Saude de Primavera/PA reserva-se o direito de liberar
a nota fiscal para pagamento, somente apdés o ateste de recebimento dos
materiais, por meio do servidor responsavel designado como fiscal do contrato em
tela, apds aferir a quantidade, especificagdes, qualidade e adequagéo dos
materiais entregues com as do Termo de Referéncia.

Il. A Administracdo podera revogar a licitagdo ou rescindir o contrato, por
motivo de interesse puUblico e devera realizar a anulacao da licitagao quando
houver ilegalidade, sendo de oficio ou mediante provocagéo de terceiro;

[Il. Os casos omissos no Termo de Referéncia, deverao ser supridos pela Lei
n°. 8.666/1993 e suas alteracbes, bem como as dividas suscitadas dever&o ser
esclarecidas na Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Primavera/PA.
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IV. Fica estabelecido o Foro da Comarca do Municipio Primavera/PA para
dirimir quaisquer davidas oriundas das avencgas.

TN
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